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Копировал Формат A4

1. Вибропреобразователь крепить на объекте измерения с использованием
эпоксидных и циакриновых клеев. В лабораторных условиях допускается
крепление на восковую мастику. 
3. Поверхность  объекта  испытаний,  на  которую  устанавливается
вибропреобразователь, должна быть выполнена с допуском  плоскостности 

 0,05 мм, с шероховатостью               .


